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31147 / L 8.0 mm

31150 / L 10.0 mm

31175 / L 12.0 mm

Erforderliche Schritte Empfohlene Schritte Kompakter Knochen
Required steps Recommended steps Dense Bone
Étapes requises Étapes recommandées Os dense

Hinweis  Die Spiralbohrer und Gewindeschneider sind konform mit der Implantatlänge zu verwenden.
Indication  The twist drills and the taps must be used in accordance with the implant length.
Note  Les forets hélicoïdaux et les tarauds sont à utiliser en fonction de la longueur de l’implants.
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